
Date de l'examen 19 01 2024  11h09 Dernier étalonnage 17 10 2023  13h31

AudioWin®20 V01.14.00 - ADL20USB N° 236567 - Firmware V1.9.0.0 Casque HOLMCO - FIM MEDICAL 51 Rue antoine Primat 69100 Villeurbanne . Tel: 04 72 34 89 89  Fax: 04 72 33 43 51

Nom : KALISSA Prénom : MABINTY
Né le : 01 01 1992 Age : 32 ans
Sexe : Féminin Id : 3
Entreprise : MED VIE Fonction : CUISINIERE
Exposition : Opérateur : Mr LY MAMOUDOU
Notes : 
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Gauche
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Droite Pas de réponse

?
Test douteux Prédit (ISO7029) Gauche Pas de réponse

?
Test douteux

Résultats
Fréq (Hz) 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000 6000 8000

Droite 40 30 30 20 10 20 30 10 20 30
Gauche 20 30 20 30 10 20 30 20 20 30
Prédit 8 8 8 8 7 7 8 9 10 12
Commentaire: 

Indices
Droite (dB HTL) Gauche (dB HTL) Moyenne

MP42       20       25       23
PAM       15       20       18
IPA       20       23       22

Conditions

Emission : Pulsé Pas : 5dB
Mode  Manuel


