
Données Patient

Date de naissance

Age

Société

ID

Audiomètre

Type:

Numéro de série:

Date Calibration :

17/10/1995

0

MV/CEGEDI

24071113311062544

   

Date du test:

Durée:

Type test

 

-- mn -- s

Oreille Gauche Oreille Droite

125 250 500 750 1k 1k5 2k 3k 4k 6k 8k

PAM IPA

--- ---

--- ---

CA Gauche

CA Droit

CA Gauche

CA Droit
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Calcul de perte
auditive


