Date de I'examen 30 05 2024 15h06 Dernier étalonnage 25 11 2022 12h42
Nom : CAMARA Prénom : MORY
Né le : 01 01 1960 Age : 64 ans
Sexe : Masculin Id : 59
Entreprise : IBS Fonction : TECHNICIEN FROID
Exposition : Opérateur : CONDE MARIAME
Notes :
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Résultats
Fréq (Hz) 250 500 750 1000 1500 2000 3000 4000
Droite 20 25 25 25 20 20 35 35
Gauche 5 20 25 25 30 25 35 40
Prédit 18 19 22 24 30 34 42 49
Commentaire:
Indices
Droite (dB HTL) Gauche (dB HTL) Moyenne
MP42 26 28 27
PAM 28 33 30
Conditions
Emission : Pulsé Pas : 5dB Premiére oreille : Droite
Mode Auto ascendant
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