Examen réalisé le 27/06/2024 a 06:23
Nom BARRY Adresse l/',i F I M
Prénom ABDOULAYE Exposition . ‘ Eu
Né le 01/01/1979 Profession SENIOR GEOTEC Medical

IAge 45 Ans Entreprise TA B &R0
Genre Masculin Service Fim medical

ID 2 Fumeur Non fumeur 51 rue Primat
Taille 175 cm Groupe ethnique Origine africaine +33 (0)4 72 34 89 89
Poids 65 kg Prescripteur: +33(0)4 72 33 43 51
\Valeurs prédites ITS (Crapo) Smoking Pack Years : 0

Opérateur LY MAMOUDOU

Conclusion: Interprétation CVF Médecine du travail : Les prédits sélectionnés ne permettent pas de réaliser ce type d'interprétation.

Version du logiciel embarqué : V01.02.00 Température ambiante : 26,9 °C
Numéro de série : 232803 Pression atmosphérique : 93,5 kPa
Prochaine date de vérification usine : vendredi 18 octobre 2024 Humidité : 59 %

--------- ™/ Courbe n°1

/\J Courbe n°2

Wolunme (L}

\J Courbe n°3 W

Nom Courbe n°1 Courbe n°2 (C\/C;:i;béi)nna Prédits % Prédits
CVF 2,09L 340L 3,57 L 4,89 L 73,01 %
VEMS 1,79 L 324 L 341L 3,96 L 86,11 %
DEP 4,98 L/s 9,79 L/s 9,99 L/s -
VEMS/CVF 85,65 % 95,29 % 95,52 % 80,90 % 118,07 %
Durée d'expiration 2,52s 1,48 s 1,56 s -
DEMM 2,07 L/s 554 /s 561L/s 3,99 L/s 140,60 %
DEMM/CVF 0,99 s-1 1,63 s-1 1,57 s-1 0,82 s-1 191,46 %
DE75 4,22 L/s 8,68 L/s 9,48 L/s -
DE50 2,61L/s 6,28 L/s 570 L/s -
DE25 0,98 L/s 570 L/s 343 L/s -
Signature du patient: SpirowinExpert - v04.00.00 Signature de l'opérateur:
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